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一、测试条件：温度 ℃

湿度 ％RH

电源 AC220V 50Hz

二、测试方法：整机测试

三、标准器具：HCR-1 型标准电阻箱

ZC25-3 绝缘电阻表

CC2670 耐压测试仪

四、测试数据：

1、外观检查 结论：

2、绝缘电阻≥20MΩ 结论：

3、绝缘强度 1500V·1 分钟 结论：

4、测试数据（见下表） 结论：

(1)三相测量

A B C

电流 标准值 测量值 标准值 测量值 标准值 测量值

2*10A

1.064mΩ 1.065 1.205mΩ 1.204 1.182mΩ 1.182

2.917mΩ 2.915 3.239mΩ 3.238 3.295mΩ 3.296

9.035mΩ 9.037 9.987mΩ 9.990 9.124mΩ 9.120

26.79mΩ 26.77 27.31mΩ 27.33 26.68mΩ 26.69

80.91mΩ 80.98 79.25mΩ 79.28 80.68mΩ 80.65

241.2mΩ 241.0 237.2mΩ 237.5 240.9mΩ 240.7

422.3mΩ 422.0 412.9mΩ 412.8 422.3mΩ 422.4

2*5A
10.00mΩ 10.01 10.00mΩ 10.00 10.00mΩ 10.01

1.000Ω 1.001 1.000Ω 1.000 1.000Ω 1.000

2*2A
20.00mΩ 20.02 20.00mΩ 20.01 20.00mΩ 20.02

2.500Ω 2.502 2.500Ω 2.501 2.500Ω 2.501
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(2)单相测量

电流 标准值 测量值

20A

1.000 mΩ 1.000

100.1 mΩ 100.0

200.1 mΩ 200.2

400.2 mΩ 400.3

800.0 mΩ 800.4

1.000 Ω 1.001

10A

1.000 mΩ 1.001

50.02 mΩ 50.03

100.1 mΩ 100.2

800.0 mΩ 800.5

2.000 Ω 2.001

2A

5.002 mΩ 5.004

100.1 mΩ 100.0

1.000 Ω 1.001

10.00 Ω 10.01

五、结论：

经测试，该仪器符合其出厂技术指标。
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